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Імпедансна томографія знаходить все більше поширення в сучасній 
техніці, медицині тощо. Найбільше труднощів виникає при розв’язанні 
зворотної задачі (реконструкції розподілу опорів за виміряними напруга-
ми). 
Зворотну задачу розв’язують в ітераційній процедурі, для чого скла-
дають систему рівнянь 
                               ( / )j jk kZ Z        ,                            (1) 
де /j kZ    — матриця похідних від передаточних опорів по провіднос-
тям зон [1]; k  — стовпець корегуючих прирощень поверхневої провід-
ності; jZ  — стовпець нев’язок для передаточних опорів. 
Для обчислення прирощень провідностей в ітераційній процедурі не-
обхідно розв’язати рівняння (1), тобто знайти обернену матрицю похідних. 
 
Рис.1. Фантом з неоднорідністю. 
Як показує досвід, матриця похідних (навіть невеликого порядку) є 
погано зумовленою. Тому для розв’язання рівняння (1) слід використову-
вати методи регуляризації за Тихоновим. Тоді рівняння (1) зведеться до 
вигляду  
              
( ) [ ] [ / ]Tk j kD Z Z           ,                     (2)    
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де [ / ] [ / ]
T
j k j kU U       ; D  — діагональна матриця;   — ва-
говий коефіцієнт. 
Якщо 0  , то рівняння (2) перетворюється в (1). Тому   обирають 
малим, але таким, щоб забезпечити задовільну зумовленість матриці похі-
дних. 
Були проведені розрахунки для методу зон провідностей [2]. Для фан-
тома з неоднорідністю з поверхневою провідністю 10  , провідністю 
«фону» 1   (рис.1) було виконано реконструкцію внутрішнього розподі-
лу неоднорідності. Результати реконструкції зображено на рис.2.  
 
Рис.2. Реконструйоване зображення. 
Висновки 
1. В результаті розрахунків перевірено наявність та місце розташуван-
ня неоднорідності. 
2. Отримані результати є підставою для подальших досліджень з метою 
вибору зонного фантома, що є найбільш чутливим до змін напруг за 
рахунок неоднорідностей. 
3. Геометричну точність можна підвищити шляхом проведення вимі-
рювань методом сусідніх електродів. 
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